Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Endoscópio Rígido 547 
Sinônimos 


Laparoscópio ginecológico, Nefroscópio, Cistoscópio e Endoscópio Urológico 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Endoscópio Rígido para acoplamento em fonte de luz e observação interna do corpo humano. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 96.607,00 


Nefroscópio percutâneo autoclavável com comprimento aproximado de 19 cm e dois conectores. Fonte de iluminação com potência compatível a 300W. Possibilidade de ajuste controle 
de intensidade de luz com indicador de fim de vida útil; Acompanham 02 Cabos de luz de fibra ótica com comprimento mínimo de 2,5 m e 4.8mm de diâmetro, compatível com a ótica e 
fonte de luz; Alimentação elétrica bivolt automática. Deve acompanhar no mínimo: 6 dilatador; uma Camisa de aproximadamente 26Fr, um Obturador ponta romba, uma Pinça boca 
fenestrada de aproximadamente 38cm, uma Pinça boca tridente de aproximadamente38cm, uma Pinça boca serrilhada de aproximadamente 38cm, uma Cânula para punção (no 
mínimo 5 unidades), uma Cânula para dilatação de aproximadamente 40cm, 3mm. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Não é permitido solicitar o sistema completo de vídeo endoscopia rígida, pois há um item 
com nomenclatura própria para essa finalidade. Para esse item, deve-se solicitar o 
endoscópio rígido para os procedimentos Urologia, Cistoscopia e Laparoscopia 
ginecológico e a fonte de luz (caso necessário com insuflador e jarra de água) desde que 
o mesmo funcione de forma independente do sistema. Informar qual a aplicação, ângulo 
de visão e fonte de luz. 


*Não é permitida a solicitação de somente parte e/ou acessório de um sistema de 
endoscopia. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 

ENDO MASTER COMMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E CIENTIFICOS LTDA http://www.endomaster.com.br (11)29711452 

H. STRATTNER & CIA. LTDA. http://www .strattner.com.br (21)21211300 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


